Портативний електроміограф з мікроконтролерним керуванням by Савченко, Андрій Віталійович
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХШЧНИЙ ІНСТИТУТ 
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 
Приладобудівний факультет 
(повна назва інс1Итуту/факультегу) 
Виробництва приладів 
(повна назва кафедри) 
«До захисту допущено» 
Завідувач кафедри 
(підпис) (ініціали, прізвище) 
" " _____ 2019 р. 
Дипломний проект 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
зіспеціальності _______ б~._0_5_1_0_0_3_-_П---1-'р_и~л~а~д~о~б~У~~_.._а~н_ня _________ _ 
(код і назва) 
на тему: Портативний електроміограф з мікроконтролерним керуванням 
Виконав: студент ___ IV __ курсу, групи ПБз-51 
(шифр групи) 
Савченко Андрій Віталійович _____ _ 
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) 
Керівник асистент, Вонсевич Костянтин Петрович ______ _ 
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис) 
Консультант 
(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) (підпис) 
Консультант 
(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) (підпис) 
Рецензент 
-------~---------~-~--~~--(п ос ад а, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис) 
Засвідчую, що у цьому дипломному 
. . 
проекn немає запозичень з праць шших 
авторів без відповідних посилань. 
Студент __ ~~~--
СпідШІс) 
Київ - 2019 року 
ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 
f-" Е9 ~ № c\j (.) ·g::: ~ Позначення Найменування "&1 Примітка з/п р... ~ (.) о І=: = е . ...... І=: ~ 
1 А4 Завдання на 2 
дипломний проект 
2 А4 ДППБ-зS 1.1702. ООО ПЗ Пояснювальна записка 85 
з Al ДППБ-зs1.1102.001 ех Класифікація методів 1 
визначення активност1 
м'язів 
4 А2 ДППБ-зS 1.1702. 002 Загальний вигляд 1 
системи портативного 
електроміографу 
5 А2 ДППБ-зs1.1102.ооз ех Функціональна схема 1 
портативного 
електроміографу 
б А2 ДППБ-з51.1702.ОО4 ех Електрична схема 1 
системи портативного 
електроміографу 
7 Al ДППБзSl.1702.005 СК Портативний 1 
електроміограф 
(складальне креслення) 
8 Al ДППБ-зs 1.1102. ооб ех Схема структурного 1 
складу 
9 Al ДППБ-зs 1.1102. 001 ех Технологічна схема 1 
складання 
ДППБ-з51.1702.ООО ПЗ 
ПІБ Підп. Дата 
Розроби. Савченко А.В. Лист Листів 
Керівн. Вонсевич 1 
кл. 
Консульт. Відомість КПІ ім. Ігоря 
Н/контр. дипломного проекту Сікорського 
Зав.каф. ТимчикГ.С. Каф. ВП 
Гр. ПБ-з51 
Пояснювальна записка 
до дипломного проекту 
на тему: Портативний елекшоміограф з мікроконшолерним керуванням 
Київ - 2019 року 
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» 
Інститут (факультет) Приладобудівний факультет 
(повна назва) 
Кафедра Виробництва приладів 
(повна назва) 
Освітньо-кваліфікаційний рівень - «бакалавр» 
Спеціальність 6.051003 - Приладобудування ____________ _ 
1. Тема проекту 
(код і назва) 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри 
(підпис) (ініціали, прізвище) 
« » 2019р. 
-------
ЗАВДАННЯ 
на дипломний проект студенту 
Савченку Андрію Віталійовичу ________ _ 
(прізвrпце, ім'я, по батькові) 
Портативний електроміограф з м1кроконтролерним 
керуванням ______________________________ _ 
кершник проекту _______ В_о_н_с_е_в_и_ч_К_о_с_тя_н_т_и_н_П_ет_р_о_в_и_ч ______ _ 
(прізвrпце, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 
затверджені наказом по університету від «27» __ ~05 2019 р. No1383-c 
2. Термін подання студентом проекту 10.06.2019 
--------------
З. Вихідні дані до проекту метод електvоміогvшЬіі: параметри вимірювального 
блоку: кількість канадів - 2. передача даних- безпровідна; тип електродів - поверхневі; 
4. Зміст пояснювальної записки Вступ 1. Конструкторський розділ; 1.1. Анатомічні 
особливості структури м'язового апарату людини; 1.2. Класифікація методів визначення 
активності м'язів; 1.3. Основи методу поверхневої електроміографії; 1.4. Огляд і аналіз 
засобів інтелектуальної власності; 1.5. пристроїв для вимірювання електроміограми; 1.6. 
Розробка загального вигляду та функці анальної схеми електроміографу; 1. 7. Розробка 
електричної схеми приладу; 1.8. Методика повірки портативного електроміографу. 1.9. 
Основні несправності електроміографу; 2. Технологічний розділ 2.1. Аналіз 
технологічності конструкції портативного електроміографу; 2.2. Розрахунок точності 
складальних робіт; 2.3. Розробка технологічного процесу складання; Висновки; Список 
використаних джерел. Додатки. 
5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов'язкових креслеників, 
плакатів, презентацій тощо): Класифікація методів визначення активності 
м'язів (Al); Загальний вигляд системи портативного електроміографу (А2); 
Функціональна схема (А2); Електрична схема (А2); Складальне креслення 
(Al); ССС (Al); ТСС (Al); Деталювання (1-1,5 Al). 
б. Консультанти розділів проекту* 






к алендарнии план 
№ Назва етапів виконання Термін виконання Примітка з/п дипломного проекту еташв проекту 
1 Огляд та аналіз анатомічних особливостей 22.04.2019 
структури м'язового апарату людини 
2 Розробка класифікації методш визначення 26.04.2019 
. ' . активност1 м язш 
3 Опис основ функціонування методу 30.04.2019 
поверхневої електроміографії 
4 Огляд та анаш з засобів інтелектуальної 02.05.2019 
. . 
власност1 та сучасних аналопв 
5 Розробка принципово-функці анальної та 08.05.2019 
електричної схеми 
6 Розрахунок вузла електричної схеми 13.05.2019 
7 Розробка конструкції. Деталювання. 16.05.2019 
8 Проведення технологічних розрахунків 20.05.2019 
9 Розробка ССС та ТСС 27.05.2019 
10 Розробка маршрутних карт 03.06.2019 
11 Подача диплому до захисту 10.06.2019 
Студент 
(підrшс) (ініціали, прізвrпце) 
Керівник проекту 
(підrшс) (ініціали, прізвrпце) 
* Консультантом не може бути зазначено керівника дипломного проекту. 
8 
АНОТАЦІЯ 
У дипломному проекті було розроблено портативний електроміограф з 
мікроконтролерним керуванням. Проект містить: 85 сторінок, 25 ілюстрацій, 17 
таблиць, 22 формули, 8 креслень, 8 додатків та 50 літературних посилань. 
Розроблений електроміограф дозволяє вимірювати активність окремих м'язів 
при виконанн1 рухів кінцівок і надає можливість отримувати інформацію про 
динам1ку руху м'язів навіть в процесі виконання активних дій. Такі прилади 
знаходять своє застосування у сфері реабілітації, приладах для класифікації жестів та 
при розробці сучасних протезних пристроїв. 
Під час виконання дипломного проекту було проведено загальний огляд 
анатомічних особливостей структури м'язового апарату, розглянуто класифікацію 
методів визначення активності м'язів, описано основи методу поверхневої 
електроміографії, проведено аналіз засобів інтелектуальної власності та сучасних 
пристроїв для вимірювання поверхневої електроміограми. 
Окрім того, було спроектовано функціональну та електричну схему 
електроміографу, визначено її схема-технічні компоненти. Також було проведено 
розрахунки параметрш операційного шдсилювача, розм1рних ланцюгш 
електроміографу і рівня технологічності приладу. В процесі роботи було 
. . . 
спроектовано структурну 1 технолопчну схеми, маршрутю карти складання 1 
визначено потенційно-можливі несправності приладу. 
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ANNOTATION 
In the diploma project a portable electromyograph with microcontroller control was 
developed. The project contains: 85 pages, 25 illustrations, 17 tables, 22 formulas, 8 
drawings, 8 appendixes and 50 literary references. 
The developed electromyograph allows you to measure the activity of individual 
muscles in the performance of limb movements and provides an opportunity to receive 
information about the dynamics of muscle movement, even in the course of active actions. 
Such devices find their application in the field of rehabilitation, devices for classification of 
gestures and the development of modem prosthetic devices. 
During the implementation of the diploma project, a general review of the anatomical 
features of the structure of the musculoskeletal system was conducted, the classification of 
methods for determining the activity of muscles was considered, the basis of the surface 
electromyography method was described, an analysis of intellectual property and modem 
devices for measuring surface electromyograms was performed. 
In addition, the functional and electrical diagram of the electromyograph was 
designed, its circuit-technical components were determined. Also, calculations of the 
parameters of the operating amplifier, dimensional circuits of the electromyograph and the 
level of technological efficiency of the device were made. In the process of work was 
designed structural and technological schemes, route maps assembly and identified 
potentially possible malfunctions of the device. 
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БО - біологічний об'єкт; 
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Дослідження активності м'язів кінцівок є важливою темою у сфері реабілітації, 
приладах для класифікації жестів, у сфері протезування та при розробці сучасних 
пристроїв для взаємодії типу «людина-комп'ютер». Якісне визначення біологічних 
сигналів від м'язів рук та ніг є комплексним завданням, що передбачає виконання 
цілого набору вимог [1]. 
Одним із найбільш достовірних та вивчених методів дослідження біологічної 
активності м'язів є метод поверхневої електроміографії (sEMG), який вимірює 
біоелектричний потенціал м'язу, при виконанні ним скорочення або деякої роботи 
[2]. У переважній більшості випадків прилади для вимірювання електроміограми є 
стаціонарними і передбачають використання деякої кількості провідних поверхневих 
електродів. Такі сенсори є досить розповсюдженими, що збільшує простоту їх 
застосування у біологічних досшдженнях, . . однак вщсутюсть портативност~ 
вимірювальних приладів для sEMG робить більш складним їх використання у сфері 
спортивних біомедичних вимірювань та у якості методу моніторингу стану м'язів у 
протезній технщ1. 
Метою дипломного проекту є розробка двох-канального портативного 
електроміографу з мікроконтролерним керуванням та можливістю підключення як 
провідних так і безпровідних вимірювальних електродів. Така система дозволить 
реєструвати активність окремих груп м'язів підчас виконання рухів кінцівок та 
надасть можлишсть отримувати інформацію про динаміку руху навіть підчас 
виконання активних дій. 
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"" 1. КОНСТРУКТОРСЬКИИ РОЗДІЛ 
1.1. Анатомічні особливості структури м'язового апарату людини 
1.1.1. Загальна структура м'язів тіла. Скелетні м'язи 
15 
Відповідно до морфа-функціональної класифікації м'язи людини поділяються 
на дш великих групи: 
• Гладкі; 
• Поперечно-смуговані; 
В свою чергу, серед поперечно-смугованих м'язів виділяють: 
• Серцеві; 
• Скелетні м'язи. 
Група гладких м'язів входить до складу клітин внутрішніх органів, кровоносних 
і лімфатичних судин людини та складається зі специфічних клітин - міоцитів [1]. 
Особливістю цих м'язів є те , що вони здатні до повільних і тривалих скорочень, які 
відбуваються автоматично, незалежно від бажання людини, завдяки сигналам 
вегетативної нервової системи. Такі м'язи розташовуються у стінках порожнистих 
внутрішніх органів і відіграються важливу роль у безсвідомих процесах (наприклад, 
переміщенні їжі у травному тракті, організації роботи стравоходу, сечового міхура 
ітд). Іншу групу м'язів, скорочення яких не підконтрольні свідомості людини 
складають серцеві поперечносмугасті м'язи (міокард) [1-3]. Ці м'язи беруть участь в 
організації роботи серця, складаються з клітин кардіоміоцитів і також іннервуються 




8 7 б 
Рис. 1.1. Загальна будова скелетного м'язу людини [4]: 1 - кістка, 2 -
перимізій, З - кровоносна судина, 4 - м'язове волокно, 5 - фасціальний футляр 
скелетного м'язу, б - ендомізій, 7 - епімізій, 8 - сухожилок 
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В свою чергу, структура м'язового апарату людини складає приблизно 400 
скелетних поперечносмугастих м'язів (рис. І. І). Ці м'язи прикріплюються до кісток і 
разом зі скелетом складають опорно-рухову систему людини [5]. Скелетні м'язи 
скорочуються довільно, під впливом імпульсів, що надходять по периферійним 
нервам від центральної нервової системи (ЦНС) і можуть змінювати положення тіла 











Рис. І.2. Скелетні м'язи людини. А- вигляд спереду; В - вигляд ззаду [І] 
Загальна маса скелетних м'язів у дорослої людини складає від 30% до 40% 
загальної маси тіла [І; 5] і може збільшуватись внаслідок постійних активних 
тренувань і професійних занять спортом. Для немовлят, маса скелетних м'язів складає 
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20-22%, а для літніх людей може зменшуватись до 25-30%, після зниження м'язової 
активност~. 
Таблиця 1.1. Групи скелетних м'язів [1] 
Групи скелетних м'язів тіла людини 
Голова Тулуб Кінцівки 
Верхні Нижні 
М'язи обличчя, М'язи спини, м'язи шиї, М'язи грудного М'язи тазового 
жувальні м'язи грудної клітки, діафрагми, поясу, плеча, поясу, стегна, 
живота, промежини передпшччя, ГОМІЛКИ, СТОПИ 
КИСТІ 
Скелетні м'язи класифікують залежно від їх розташування відносно суглобів, 
форми, довжини, напрямку м'язових волокон, а також функцій і розподіляють на 
кілька великих груп (табл. 1.1 ). Зокрема, серед груп скелетнwс м'язів виділяють: 
м'язи голови, тулуба і кінцівок [ 1]. Кожна з цих великих груп підрозділяється нам' язи 
окремих ділянок, що розташовуються шарами: поверхневі, глибокі, присередні і 
бічні. 
1.1.2. Скорочення скелетних м'язів. Біопотенціал 
М'язове волокно є багатоядерною структурою, що оточена мембраною і містить 
спеціальний скорочувальний апарат - міофібрили. Міофібрили, в свою чергу, 
складаються з функціональних одиниць апарату м'язової клітини - саркомерів, 
скорочення яких викликає скорочення міофібрили і загальне скорочення м'язового 
волокна [б]. Механізм м'язового скорочення передбачає декілька основних фаз і 
перетворень, що можуть зображені на рис. 1.3. 
• Електрохімічне перетворення: 
о Генерація потенціалу дії (ПД). 
о Поширення ПД по Т-системі. 
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о Електрична стимуляц1я зони контакту Т-системи 1 
саркоплазматичного ретикулума. Активація ферментів, пщвищення 
внутрішньоклітинної концентрації іонів Са2+. 
• Хемомеханічні перетворення: 
о Взаємодія іонів Са2+ з топоНІмом, звшьнення активних центрш на 
актинових філаментах. 
о Взаємодія міозинової головки з актином, обертання головки і розвиток 
еластичної тяги. 
о Ковзання ниток актину і міозину відносно один одного, зменшення 
розміру саркомеру, розвиток напруги або вкорочення м'язового 
волокна. 
• Фаза розслаблення, коли зменшується концентрац~я ІОНІВ Са2+ 1 
від'єднуються головки міозину від актинових філаментів. При цьому, фаза 
розслаблення м'язу є тривалішою за активну фазу, а час одного скорочення 
значно перевищує час існування ПД. 
Стан скорочення м 'яза 
Товста 
м 'язова 
нитка Тон ка 
І/ м 'язова lJ нитка 
Стан розслаблення м'яза 
нитка 





Tutt~-111A (м ішкнuи11.Л) філ~u 1 r:н1 Тuнюtіі {а~nннuкші) фідёt).Іt:Н1 
Рис. 1.3. Механізм м'язового скорочення [7] 
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Варто зазначити, що потенціал дії також складається з декількох етапів, що зображені 
на рис. 1.4: етапу деполяризації, реполяризації, слідової деполяризації (негативний 
слідовий потенціал) та слідової гіперполяризації (позитивний слідовий потенціал) [8]. 
Пік 
-+40 • • • • • • • • • • • 
JI 
,....-.... -е CQ f ~ Q) ............ ~ 
i::; :r Q) 
со ~ -о 
"3" о • • • . () • Ф • • • • • • 
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ф {і]- о 
І- ':1 
о ф ~ 
с:::: (') -о 
>:S: ~ '$ ~ :s: Q) 
:І: Поріг %: :І: Потенціал спокою со --55 зміщення 
а. потенціалу / \О ~ - -70 ~с\. . . ф t ~ Стимул л1дов1 потенц1али 
о 2 з 4 5 
Час (мс) 
Рис. 1.4. Схематичне зображення етапів потенціалу дії [8] 
Реалізація процесу м'язових скорочень можлива у деюлькох варшнтах. 
Розрізняють такі варіанти як: 
• ізотонічне (концентричне) скорочення м'язів (з вкороченням його при 
збереженні постійного навантаження); 
• ізометричне - коли довжина м'яза не змінюється; 
• ексцентричне -характерне для випадку, коли м'яз подовжується [б]. 
1.1.3. Патологічні зміни м'язової активності 
Діагностика та лікування гострого компартмент-синдрому та його ускладнення 
як ішемічної контрактури Фолькмана - одна з найбільш складних проблем 
травматології та ортопедії [8]. Ішемічні ушкодження м'язів та нервів призводять до 
значного порушення функції кінцівки та інвалідизації хворих і потребують тривалого 
багатоетапного лікування [9, 10]. Особливо важливим є визначення характеру 
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патологічного процесу в м'язах у випадках полі структурної травми кінцівки, коли 
порушення функції м'яза може бути спричинене травматичним забоєм, денервацією, 
ішемією, тенотомією тощо. Саме від характеру патологічного процесу та ступеня 
тяжкості ураження м'язів залежить ефективність реконструктивна-відновних 
. . 
х1рурпчних втручань. Електроміографічне дослщження є провщною 
шструментальною методикою в діагностиці різної патології нервово-м'язової 
системи. 
Функціональність кінцівки визначається ступенем реінервації та відновлення 
м'язів, тому саме цьому процесу присвячується більшість експериментальних 
досліджень [12]. Відновлення скелетних м'язів залежить від їх структурно­
функціональних особливостей і визначається закономірностями тканинного обміну 
та характером енергозабезпечення [13, 14]. Чисельні публікації присвячено 
фізіологічним, морфологічним та гістохімічним особливостям функціональних і 
структурних змін у скелетних м'язах при їх денервації та репаративній регенерації в 
умовах пошкодження периферичного нерва [15, 16]. Проте в клінічній практиці є 
. . . . . . 
законом1рност~, ЯКІ неможливо пояснити, виходячи 1з результатш цих досшджень. 
Вихідних літературних даних недостатньо для об'єктивного пояснення різного 
метаболізму атрофії та відновлення в скелетних м'язах верхніх і нижніх кінцівок. У 
літературі нема пояснення факту швидкої гіпотрофії м'язів верхньої кінцівки, які вже 
протягом 8-1 О місяців втрачають здатність до реінервації, водночас м'язи нижньої 
кінцівки можуть відновити свою функціональність і через 2 роки. Як запобігти 
швидкій денерваційній атрофії м'язів, як визначити терапевтичні мішені впливу на 
тривало денервовані скелетні м'язи у пацієнтів із застарілими ушкодженнями 
периферичних нервів, які відмінності між м'язами верхньої і нижньої кінцівки, які 
механізми запобігають денерваційній атрофії у м'язах нижніх кінцівок - ось 
. . . 
запитання, на ЯКІ шукають вщповщ1 вчен1. 
Атрофія м'язів руки, кисті, передпліччя розвивається в основному, як вторинне 
захворювання на тлі порушення іннервації (харчування, кровообігу) на певній ділянці 
м'язової тканини і рідше, як первинне (як правило, при міопатії), коли рухова функція 
не порушується [18]. Для розвитку м'язової атрофії сприятливими причинами є: 
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професійний фактор (постійне перенапруження при важкій фізичній праці), артроз 
променева-зап'ясткового суглоба, ендокринна патологія - ожиріння, цукровий діабет 
і захворювання щитовидної залози, акромегалія; рубцеві процеси після перенесених 
травм, метаболічні та системні захворювання (червоний вовчак), пухлини різного 
генезу, вроджені патології розвитку нижньої кінцівки. Атрофія м'язів - це серйозне 
захворювання, у результаті якого відбувається ураження переважно м'язових 
волокон. Основним типовим ознакою є симетричність ураження (крім міастенії) і 
повільний розвиток хвороби (за винятком міозиту), атрофія уражених м'язів і 
ослаблення сухожильних рефлексів при збереженій чутливості [19]. 
Більшість периферичних нервів мають змішану структуру, 1 при ураженю 
порушується робота чутливих, рухових і вегетативних волокон. Буває, що найбільше 
виявляється порушеним одне з волокон. 
Якщо в процес залучені рухові волокна, то настає парез м'язів, які іннервуються 
цим нервом [19]. Хворий пред'являє скарги на м'язову слабкість, низький тонус 
м'язів. Атрофія розвивається не відразу, а через 2-3 місяці після ураження. При 
відсутності належного лікування через рік-півтора м'яз повністю атрофується. 
Атрофія м'язів руки починається, як правило, з найбільш віддалених або дистальних 
відділів верхніх кінцівок. Рука набуває вигляду «мавпячої кисті» за рахунок ураження 
міжкісткових м'язів і пальців. Спостерігається повна втрата сухожильних рефлексів, 
але зберігається чутливість в ураженій кінцівці. По мірі прогресування захворювання 
в процес включаються м'язи шиї та тулуба. Постановка діагнозу не викликає в даний 
час особливих складнощів у зв'язку з введенням в клінічне обстеження методу 
електроміографії [19; 20] і біопсії уражених м'язів. Хворому призначається в 
обов'язковому порядку біохімічний та загальний аналіз крові, аналіз сечі; в сироватці 
крові визначають активність м'язових ферментів. 
М'язова атрофія - синдром, при якому страждає м'язова система людини, що 
призводить до слабкості, стоншування і зменшення розмірів м'язових волокон [18] та 
обсягу м'язової тканини, в окремих випадках аж до повного її зникнення, що 
призводить до часткового або повного паралічу. Атрофія м'язів виникає в результаті 
захворювання на деякі тяжкі хвороби, включаючи рак, СНІД, застійну серцеву 
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недостатність, хронічне обструктивне захворювання легень, ниркову недостатність, 
тяжкі опіки тощо. Голодування з часом призводить до атрофії м'язів. 
Причини 
Зниження обміну речовин і старіння організму[18; 19]; 
Хронічні захворювання залоз внутрішньої секреції, кишок, шлунка, сполучної 
тканини; 
Інфекційні і паразитарні захворювання; 
Порушення нервової регуляції м'язового тонусу, пов'язаних з отруєннями, 
поліневритами та іншими факторами [ 18]; 
Вроджена або набута недостатність ферментів. 
Розвивається також і після довгої нерухомості або при нерегулярних 
навантаженнях, наприклад п1сля травм або нервово-м'язових захворювань[5], 
перебування в невагомості тощо. 
Лікування 
J\.1едикаментозне [18] 
Застосовують також переливання крош (150-200 мл), електрошкування та 
масаж. 
1.2. Класифікація методів визначення активності м'язів 
Реєстрація активності скелетних м'язів і явищ, що виникають в процесі їх 
роботи може здійснюватися шляхом . . використання р1зноманпних методш 
діагностики. При цьому, залежно від першопричини дослідження, варіюється і вибір 
методу необхідного в кожному конкретному випадку. Серед методів, що можуть бути 
застосовані при діагностиці роботи м'язів, підчас аналізу окремих жестів чи рухів 
(наприклад у сфері спортивних досліджень, побудови систем екзоскелетів чи 
протезних пристроїв) використовують методики наведені в табл. 1.2. 
No Назва методу 
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Таблиця 1.2. Методи аналізу рухової активності м'язів 
Призначення методу 
Одночасна реєстрація біоелектричних сигналш 
м'язів та нервів. Визначення потенціалів дії та 
нервової провідності. Провідна роль у діагностиці 
1 Електронейроміографія захворювань периферичної НС, невритш, 





визначити стушнь, м1сце пошкодження та стан 
нервового стовбура [21 ]. 
Неінвазійний метод дослщження, для ОЦІНКИ 
біологічних імпульсів активної групи м'язів у 
електроміографія (sEMG) стані спокою чи при виконанні рухів. У якості 
Сономіографія (SMG) 
датчиюв використовуються поверхнею 
електроди, що розташовуються на поверхю шюри 
пащєнта. Оцінка стану м'язів виконується 1з 
врахуванням двох еташв та переходш: 
перехідного стану (перехід м'язу зі стану спокою 
до виконання завдання) та стабільного стану (під 
час якого м'яз перебуває у постійному 
скороченні) [22]. 
Дослідження скорочення м'язів за допомогою 
ультразвуку. Визначення товщини м'язу в 
момент активност~. Застосовується при ОЦІНЦІ 
стану опорно-рухового апарату. При проведенні 
досшджень використовуються лінійні 
ультразвукові датчики, що працюють на частоті 6-
12 МГц [24]. 
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Метод анал1зу тиску м'язової структури (через 
5 Force - міографія (FMG) шкіряний покрив) на датчики сили, для 
організації картографії розповсюдження м'язової 
активност1 при фіксації об'ємних змін у формі 
м'язів [23;24]. 
У сфері реабілітації пащєнтш найбільшої популярності здобув саме метод 
поверхневої електроміографії. Для проведення вимірювань sEMG використовуються 
спеціальні прилади - електроміографи, які працюють на принципі підсилення і 
реєстрації біопотенціалів м'язу. Електроміографи здатні вимріювати навіть 
мш1малью значення м'язових імпульсів, вираховуючи значення їх амплітуди і 
частоти [21]. 
1.3. Основи методу поверхневої електроміографії 
Поверхнева EMG це не інвазійний метод дослідження, що дозволяє оцінити 
сумарну біоелектричну активність м'язів у спокої і при різних режимах навантаження. 
Поверхневі електроди в цій методиці розташовуються на поверхні шюри над 
руховими точками м'язів, та забезпечують реєстрацію сумарної активност~ 
функціонуючих рухових одиниць (РО) і дозволяють оцінити взаємодію м'язів 
синергістів і антагоністів [50]. 
Реєстрація поверхневої електроміограми проводиться на швидкості розгортки 
екрану 50 мм в 1 секунду. Виміряні при цьому (патерни), в залежності від стану 
нейромоторного апарату і режиму реєстрації, мають декілька кшн1чно значущих 
. . 
р1зновидш: 
• Біоелектричне мовчання - ізоелектрична лінія, яка свідчить про відсутність 
біоелекриної активності м'язів при дослідженні нейромоторного апарату в 
режим~ спокою; 
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• Тонічна активюсть спокою - низько ампштудна (5 - 10 мкВ) нестійка 
активність, що реєструється як в нормі, так і при патології (окрім випадку 
повної денервації м'язів) на високій чутливості підсилювача ( 5 - 1 О мкВ І 
справ.) І відображає активність кінцевих пластинок м'язів; 
• Потенціали фасцикуляцій (ПФ) - спонтанні розряди рухових одиниць, що 
реєструються в умовах спокою із середньою частотою 2 - б коливань в 1 
секунду, обумовлені мимовільної активацією одного або 2 - З мотонейронів. 
ПФ, як правило, високо амплітудні (більше 100 мкВ), ритмічні і постійні; 
• Насичена електроміограма - вид інтерференційної EMG при довільній 
активності м'язів в нормі з високою частотою основних осциляцій (100 - 200 
коливань в секунду) без вільних ділянок нульової лінії. Така міограма 
формується за рахунок асинхронної активації різних рухових одиниць; 
• Гіперсинхронна електроміограма - вид інтерференційної sEMG при 
довільній і гіперкінетичній активації м'язів, з наявністю додаткових 
гіперсинхронних осциляцій. Зазвичай таю сигнали нашаровуються на 
насичену електроміограму і перевищують її за амплітудою; 
• Частково пошкоджена електроміограма - вид інтерференційної EMG, в якій 
періоди насиченої електроміограми перериваються ділянками нульової лінії 
з поодинокими осциляц1ями; 
• Частокільна електроміограма - вид інтерференційної EMG, в якій 
представлені тільки поодинокі осциляції з частотою менше 50 коливань в 
секунду, відокремлені один від одного ділянками нульової лінії. Рідкісні 
осциляції обумовлені загибеллю значної частини периферичних 
мотонейронів (до 70 - 90% ); 
• Треморовідна електроміограма - хвилеподібна форма інтерференційної 
поверхневої EMG при довільній активації м'язів. При цьому на спаді хвилі 
осциляції не перериваються ізошюєю, а тільки зменшується їх амплітуда; 
обумовлена екстра пірамідними порушеннями [50]. 
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Методика реєстрації поверхневої EMG включає установку на електроміографії 
параметрів реєстрації, вибір спеціальних електродів, м'язів і режиму реєстрації. 
Реєстрацію поверхневої електромюграми зазвичай проводять біполярними 
електродами з фіксованою між електродною відстанню 20 мм і постійною площею 1 О 
х 5 мм. Біполярний електрод встановлюється в рухової точці таким чином, щоб 
поздовжня шсь розташовувалася уздовж м'язу [50]. Поверхнева EMG може 
проводитись в п'яти режимах: 
• Спокою· 
' 
• Рефлекторної активації м'язів; 
• Пасивного розтягування м'язів; 
• Максимального навантаження; 
• Дозованого навантаження або спеціальних дій чи рухів. 
При цьому, в режим~ спокою клш1чно значущим патолопчним проявом 
біоелектричної активності м'язів є потенціали фасцикуляцій з амплітудою понад 
lООмкВ і ритмічною частотою розрядів (в середньому 2 - б в 1 секунду). В режимі 
рефлекторної активації м'язів у нормі реєструється низько амплітудна (10 -20 мкВ) і 
високо амплітудна (понад 20 мкв) рефлекторна тонічна активність. В умовах патології 
- амплітудні значення як низько амплітудної, так і високо амплітудної тонічної 
рефлекторної активності підвищуються [50]. 
В режимі пасивного розтягування м'язів, у норм~ реєструється мш1мальна 
біоелектрична активність (ЗО - 80 мкв ). При ураженні периферичного мотонейрону 
біоелектрична активність м'язів, як правило, не реєструється. В режим~ 
максимального довільного навантаження амплітуда EMG визначається по модальним 
осциляціям, тобто таким, число яких максимальне. При стандартній швидкості 
реєстрації 50 мм І с модальні коливання потенціалів формують повністю 
заштриховану область електроміограми, над якою можна бачити тільки максимальні 
по амплітуді рідкісні розряди. У нормі реєструється насичена EMG з амплітудою 
вище 300 мкв. Активність менше 300 мкВ свідчить про патологію нейромоторного 
апарату [50]. 
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В режимі дозованого навантаження амплітуда електроміограми менше, ніж при 
максимальному зусиллі, і визначається ступенем вираженості парезу. Абсолютне 
значення амплітуди EMG при дозованому навантаженні порівнюється з аналогічним 
показником симетричного неушкодженого м'язу або з відносним показником, який 
визначається вщношенням модальної величини амплітуди EMG при дозованої 
навантаженні до середньої ампштуди EMG максимального довільного зусилля, і 
виражається у відсотках [50]. 
1.4. Огляд і аналіз засобів інтелектуальної власності 
Розглянемо прилади та системи для проведення електроміографічних 
досліджень та їх окремі конструкційні схеми. На рис. 1.5. представлено схему 
електроміографу [29], що може застосовуватись для вимірювання поверхневої 
електроміограми як на верхній, так і на нижній кінцівках. 
Блок обробки сигналів 
4 Зберігання '~--- -- --- - ----- -- ---
L-- ----- - - - -- -- ----------~ 
Рис. 1.5. Блок-схема роботи та загальний вигляд електроміографу [29] 
Принцип роботи електроміографу [29] полягає у наступному: прилад 
здійснює обробку сигналу в режимі реального часу, що надходить від блоку 
підсилення сигналів (2), який містить у своєму складі блок перетворення (20) і 
фільтри (21) та (22). При цьому, здійснюється оцінка сигналу, що надійшов від 
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блоку електродів (1 ), які призначені для визначення різниці потенціалів між 
двома точками м'язів суб'єкту дослідження. Окрім того, блок вимірювача 
потенціалів (А) містить блок обробки сигналів (3) в якому здійснюється 
розрахунок окремих характеристик визначеного за допомогою вим1рювальних 
електродів біопотенціалу. В цьому блоці здійснюється розрахунок абсолютного 
штегрованого значення, середньоквадратичного значення, дисперсії та 
. . . 
вщхилень мюелектричного потенц1алу. 
Для зберігання даних, отриманих вщ блоку підсилення (2) та блоку 
обробки сигналів (3) у приладі передбачено блок зберігання данu:х (4). 
Визначення потужності приладу, та задання режимів його роботи здійснюється 
за допомогою блоку управління (5). Прилад може працювати у двох режимах 
роботи, що обираються за допомогою блоку керування: безперервному та 
серійному. 
Блок живлення (б) приладу вбудовується в корпус приладу (7) та містить 
систему накопичення енергії, що застосовується для зберігання електроенергії, 
яка виробляється тимчасово в блоці енергогенерації, та передається до 
загальної системи живлення пристрою. 
В корпусі (7) приладу додатково розміщується блок візуалізаціі" ( 11) на 
якому показується набір розрахованих значень сигналу, після натиснення 
кнопки (12). Очищення блоку візуалізації, для можливості виведення набору 
нових значень здійснюється за допомогою кнопки (13). 
Наступним розглянемо прилад на основі портативного електроміографу 
[ЗО], що використовується для вимірювання електроміографічного сигналу 
керування в системах типу «людина-комп'ютер». Пристрій зображений на рис. 
1.6. реалізовано у переносному корпусі, який прикріплений до тіла 
користувача. Електроміограф безпосередньо відчуває і декодує електричні 
сигнали, що виробляються за допомогою м'язової діяльності людини, 
використовуючи датчики для поверхневої електроміографії. Отримані 
електричні сигнали забезпечують реалізацію інтерфейсу м'яз-комп'ютер для 
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використання в системах керування або взаємодії 1з одним або більше 
обчислювальними пристроями. 
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Рис. 1.6. Схема портативного електроміографу [ЗО] 
sEMG вимірювальний модуль реал1зовано у вигляді пов'язки (200), що 
одягається на передпліччя користувача (210). Вимірювальні сенсори (215) - (240) 
розташовуються, при цьому, по колу пов'язки. Вимірювальний модуль (рис. 1.1 О) 
може мати як провідний так і бездротовий інтерфейс (не показаний на рис.1.10) та 
використовується для зв'язку з обчислювальним пристроєм, який обробляє сигнали, 
що генеруються вимірювальними сенсорами. З цією метою, в приладі можуть 
використовуватися будь-які звичайні засоби зв'язку, RF, IR, провідні з'єднання тощо. 
Короткий принцип роботи приладу [ЗО] полягає в наступному: п1сля 
розміщення пов'язки на передпліччі користувача, активність працюючих в момент 
дослідження м'язів, реєструється вимірювальними sEMG датчиками (215)-(240), що 
виявлять відповідну електричну активність і здійснюють подальшу передачу 
сигналів. Пов'язка (200) може передавати як сигнали у початковій формі, так і мати 
процесор для виконання деякої початкової обробки сигналу (наприклад: ректифікації, 
зменшення шумів, фільтрації). У випадку, коли в системі пов'язки (200) присутня 
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обробка сигналів, вона розпізнає певні жести або рухи користувача і передає сигнали, 
які вказують на конкретні дії. що відповідають цим жестам. 
Загальна система портативного електроміографу [ЗО] має принаймні деяку 
мінімальну обчислювальну здатність, а також спосіб передачі та отримання даних. 
Зокрема, як проілюстровано на рис. 1.6, обчислювальна здатність приладу 
забезпечується, як правило, одним декількома блоками обробки (1010) і може також 
включати один або декілька GPU (1015). При цьому, блок обробки (1010) може бути 
як загальним обчислювальним пристроєм, так і спеціалізованим DSP або VLIW 
м1кропроцесором. Окрім перерахованих вище компонентш, портативний 
електроміограф включає в себе інтерфейс зв'язку (1030), голосовий пристрій введення 
данu:х (1040), змінний (1070) або стаціонарний (1080) запам'ятовуючий пристрій 
(1060). 
Далі розглянемо систему для проведення поверхневої електроміографії та 
визначення діапазону руху [31]. На рис. 1.7. показано загальний вигляд та принцип 
функціонування такої системи. Система діагностики пошкодження м'яких тканин у 
пацієнта включає в себе набір ручних інклінометрів для вимірювання кутів, 
утворених між першим інклінометром, розташованим в безпосередній близькості до 
пацієнта, і другим інклінометром, розташованим дистальна досліджуваного м'язу чи 
суглоба. Масив вимірювальних електродів розміщується паралельно, в безпосередній 
близькості від хребта пацієнта вздовж досліджуваної частини тіла. Вимірювальні 
електроди конфігуруються по групах м'язів пацієнта і здійснюють процес 
вимірювання та передачі виміряних потенціалів дії в модуль динамічного 
поверхневого електроміографа ( «sEMG» ). Концентратор отримує та обробляє дані з 
інклінометрів і динамічного модуля sEMG, а візуальний дисплей виконує функцію 












808 \<іІ - .' - -
1 , ~ -
~< ~ ~ , 
І 'І І Н"ІТТ==::ff==:ГТТМ \ '->~~\- ~ ,: 
І z~.-,- - ~ ~ \J ~~~I~ '-'U--~---U 
1_,, 1 
" ' ~ . : / 
Рис. 1. 7. Систему для проведення поверхневої електроміографії та визначення 
діапазону руху [31] 
Система діагностики (100) включає в себе: інклінометри (102) для виконання 
тестів на можливість згинання суглобів пацієнта, концентратор (104), модуль 
керування динамічним sEMG (106), статичні сканери sEMG (108) для виконання 
статичного тесту sEMG пацієнта (вимірювання потенціалів дії по групах м'язів, коли 
пацієнт підтримує задану позицію). Інклінометри (102), модуль динамічного sEMG 
(106) і сканери (108) знаходяться в електричному зв'язку з концентратором (104). У 
окремих варшнта виконання електричне з' єднання з концентратором ( 104) 
здійснюється за допомогою бездротової мережі. Ремінець (804) надягається 
пацієнтом (802), а вимірювальні електроди (806) розташовані на різних рівнях 
хребта, що визначається групами м'язів, активність яких повинна вимірюватися під 
час руху пащєнта. 
На рис. 1.8. показано вузол електроду для поверхневої електроміографії [32]. 
Створений датчик призначений для використання на поверхні біологічної тканини 
при вимірюванні біоелектричних сигналш, та включає електродний апарат 
адаптований для безпосереднього контакту з поверхнею біологічної тканини. 
Передача сигналу здійснюється шляхом використання другого провщника, 
електрично з'єднаного з підсилювальним пристроєм, і виконаного з можлишстю 
захисту передачі даних від навколишніх електричних полів. У комплект датчику 
. . . 








Рис. 1.8. Вузол електроду для поверхневої електроміографії [32] 
Вхід сенсору електрично з'єднаний з іншою частиною провідника для прийому 
переданих біоелектричних сигналів. Вихідний сигнал електрично з'єднаний з 
екрануючим провідником в контурі зворотного зв'язку для прийому, щонайменше, 
частини переданих біоелектричних сигналів, таким чином, що напруга сигналів на 
. . . . . . 
сигнальному входІ пристрою шдсилювача високого Імпедансу пщтримується на ршю 
сумарної напруги сигналів, що виводяться з його вихідного сигналу. 
Останнім розглянемо багатоканальний датчик електроміограми [33]. На рис. 
1.9. представлено блок-схему роботи сенсору, що застосовується для діагностичних 
цілей, зокрема для вимірювань біологічних сигналів, і може бути використаний для 
обробки електроміограм при розпізнаванні жестів людини. Датчик містить 
електроди, з'єднані послідовно з мультиплексором, попереднім підсилювачем, 
другим мультиплексором, шдсилювачем, аналого-цифровим перетворювачем, 
блоком керування (який з'єднаний ІЗ аналого-цифровим перетворювачем, 
мультиплексорами та електронними ключами, з'єднаними з електродами). При цьому, 







1 2 з 4 5 
Мультиплексор ПредварІП(;ЛЬНЬІЙ Мультиnлексоn Усилитель усилитель 
Злектродь1 н ФВЧ9~ 
8 
Злектроннь~е f+- ~ 
ІUІЮЧИ 
1 
Рис. 1.9. Блок-схема роботи багатоканального датчику електроміограми [33] 
Створений датчик є уншерсальним багатоканальним вим1рювачем 
електромюграми із високою чутливістю, здатним зменшити загальні габарити і 
собівартість виготовлення електроміографічних пристроїв та підвищити стабільність 
їхньої роботи. 
1.5. Огляд і аналіз сучасних пристроїв для вимірювання електроміограми 
В даному розд1ш розглянемо сучасн1 пристрої для вим1рювання 
електроміографічного сигналу, які базуються на реєстрації біопонетціалів м'язів 
підчас виконання окремих рухів кінцівок. Першим розглянемо портативний прилад 
«Синапсис МІСТ» [34], загальний вигляд якого показаний на рис. 1.10, а технічні 
характеристики в табл. 1.3. 
Це багатофункціональний електроміографічний пристрій, призначений для 
реєстрації біосигналів м'язів нашкірна і при введенні голкових електродів. Окрім 
того, «Синапсис МІСТ» може використовуватись для тренування паралізованих і 
ослаблених м'язів за допомогою методу біологічного зворотного зв'язку (БОС), а 
також для формування стимулюючих електричних імпульсів і проведення сеансів 
апаратної фізіотерапії (методом електротерапії). 
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Рис. 1.10. Загальний вигляд електроміографу «Синапсис МІСТ» [34] 
Таблиця 1.3. Технічні характеристики пристрою «Синапсис МІСТ» 
Тип характеристики Значення 
Робоча смуга частот 135 -2000 Гц 
Розрядність АЦП 10 біт 
Ціна поділки шкали 150 мкВ 
Тип електродів Провідні 
Кількість каналів 2 
Особливістю приладу є те, що вш здатний працювати в чотирьох р1зних 
режимах: 
• Режим «Підсилювач» - призначений для індикації м'язової активності пацієнта 
. . . 1 вим1рювання мюграми; 
• Режим «Тренажер» - пацієнт може проводити тренування м'язів за методом 
біологічного зворотного зв'язку (БОС-тренінг); 
• Режим «Стимулятор» дозволяє виконувати стимуляцію м'язів одиночними або 
повторюваними 1мпульсами струму; 
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• Режим «Електротерапія» - за допомогою стимулюючих електричних імпульсів 
проводиться лікувальний фізіотерапевтичний сеанс за спещальними 
програмами. 
Всі функції приладу можуть бути доступними нають при виконаню у 
невеликому кишеньковому корпусі, а система може працювати від двох батарей або 
акумуляторів [34]. 
Далі розглянемо прилад M-TEST [35], загальний вигляд якого показаний на 
рис.1.11, а технічні характеристики в табл. 1.4. Комп'ютерний електронейроміограф 
M-TEST дозволяє реєструвати електроміограму одразу з 2-х каналів, відповідно до 
обраної методики ЕМG-дослідження. При цьому порядок і набір використовуваних 
методик при обстеженні пацієнта визначається лікарем довільно, відповідно до 
патології пацієнта. Високі технічні характеристики приладу та спеціальні програмні 






Рис. 1.11. Двоканальний електроміограф «M-TEST» [35] 
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Таблиця 1.4. Технічні характеристики пристрою «M-TEST» 
Тип характеристики Значення 
Робоча смуга частот 100-2500 Гц 
Розрядність АЦП 10 біт 
Ціна поділки шкали 100 мкВ 
Тип електродів Провідні 
Кількість каналів 2 
Під час реєстрації і перегляду електроміограми М-TES Т дозволяє змінювати 
. . . 
ампштудну 1 часову розгортку, а також виводити на друк записану електромюграму. 
Система спроектована таким чином, щоб дослідник мав можливість швидко отримати 
необхідну інформацію для перегляду та аналізу [35]. Результати аналізу можна 
представляти у вигляді таблиць, графіків і гістограм, що значно полегшує сприйняття 
інформації. Окрім того, в електроміографі передбачена можливість автоматичного 
опису виміряних сигналів, а також наявна база медичних норм. Сервісні функції 
системи M-TEST включають в себе: збереження картки пацієнта, зареєстрованої 
електроміограми, історії хвороби і укладення, архівування записів на змінний носій, 
сортування і пошук пацієнтів, можливість передачі даних дослідження по локальній 
мережі та мережі Internet [35]. 
Рис. 1.12. Одно канальний електроміограф U-CONТROL - Т8825 [Зб] 
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Таблиця І.5. Технічні характеристики пристрою «U-CONТROL - Т8825» [Зб] 
Тип характеристики Значення 
Робоча смуга частот З5 - ІІ25 Гц 
Розрядність АЦП 8 біт 
Ціна поділки шкали І мВ 
Тип електродів Провідні 
Кількість каналів І 
Одно канальний електроміограф U-CONТROL - Т8825 [Зб], загальний вигляд 
якого показаний на рис.І.І2, а технічні характеристики представлені в табл. І.5, це 
простий у використанні одно канальний тренажер sEMG для тренування м'язів 
тазового дна при нетримання сечі. Такий тип приладу дозволяє користувачам 
самостійно тренуватися з призначеними шкарем вправами, використовуючи 
вагінальні, ректальні або поверхневі датчики. Пацієнт може фіксувати свій прогрес за 
допомогою зростаючої або низхідної барографічної шкали з І 5 світлодіодів. 
Регульоване порогове налаштування дозволяє користувачам поступово підвищувати 
рівень складності та звітувати про свої тренувальні програми у випадку прогресу [Зб]. 
Далі розглянемо прилад The MyoTrace 400 [З7], загальний вигляд якого 
показаний на рис.І.ІЗ, а технічні характеристики в табл. І.б. MyoTrace -це новітній 
портативний прилад, що працює з двома каналами в автономному режимі, а також з 
чотирма каналами в режимі РС. MyoTrace 400 може використовувати широкий набір 
датчиків Noraxon зі спеціальним плагіном та може бути додатково оснащений 
. . . 
силовими датчиками, гонюметрами, шкшнометрами, акселерометрами та ручними 
динамометрами, що можуть використовуватися для об'єктивної оцшки 
функціонального стану м'язово-скелетної системи [З7]. 
Інтуїтивно зрозумша, керована за допомогою меню система MyoTrace 
розроблена для лікарів, які зацікавлені в автономних, точних 1 швидких 
вимірюваннях. Система ідеально підходить для лікарів-ортопедів, неврологічних, 
клінічних і спортивних тренувань. MyoTrace 400 є повністю самодостатнім приладом 
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і може бути додатково підключений до ПК, для більш досконалого анал1зу за 
допомогою програмного забезпечення MyoResearch ХР. 
Рис. 1.13. Система електроміографу The MyoTrace 400 [37] 
Таблиця 1.6. Технічні характеристики пристрою «The MyoTrace 400» [37] 
Тип характеристики Значення 
Робоча смуга частот 20-500 Гц 
Розрядність АЦП 16 біт 
Ціна поділки шкали lООмВ 
Тип електродів Провідні\Безпровідні 
Кількість каналів 2 
Передача даних Bluetooth на MyoTrace дозволяє вільний рух до 20 метрів і 
відображає дані в режимі реального часу на моніторі комп'ютера. Якість сигналу 
. . . . . . 
вщповщає поточним рекомендащям досшдницьких товариств 1 шдходить для 
складних процесів обробки sEMG в таких ПЗ як: Onset, Averaged profiles і Frequency 
analysis. 
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Останнім розглянемо прилад Shimmer's wearable sensor platform [38], загальний 
вигляд якого показаний на рис.1.14, а технічні характеристики в табл. 1.7. Розроблена 
платформа, може бути простим та ефективним рішенням для біофізичного та 
кінематичного збору даних у режимі реального часу для широкого спектру областей 
застосування. Shimmer' s wearable розроблена як надійний, адаптивний і переносний 
прилад із бездротовими сенсорами Shimmer, які забезпечують високу якість науково­
достовірних даних для підтримки дослідників і вчених при зборі даних. 
Рис. 1.14. Система Shimmer's wearable sensor platform [38] 
Таблиця 1.7. Технічні характеристики «Shimmer's wearable sensor platform» 
Тип характеристики Значення 
Робоча смуга частот 20-500 Гц 
Розрядність АЦП 8 біт 
Ціна поділки шкали lООмВ 
Тип електродів Провідні\Безпровідні 
Кількість каналів 1-15 
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Програмне забезпечення системи ConsensysPRO, дозволяє користувачам 
швидко налаштовувати Shimmer для збору, зберігання та відображення даних з 
декількох сенсорів одночасно. Додаткові алгоритми обробки даних і маркери подій 
можуть бути застосовані до даних в режимі реального часу. Окрім того, система 
електроміографу Shimmer співрацює з програмним забезпеченням на С #, Java і 
Android, а також має драйвери розроблені в МАТLАВ і LabVIEW [38]. 
1.6. Розробка загального вигляду та функціональної схеми електроміографу 
1.6.1. Загальний вигляд та принцип роботи портативного електроміографу 
Для можливості розробки портативного електроміографу необхідно розуміти, з 
яких частин складається прилад. Розроблений пристрій наведено на рис. 1.15. та в 
Додатку А креслення ДППБ-з51.1702. 002. 
Рис. 1.15. Загальний вигляд портативного електроміографу 
Б 1 - USB модуль, БЗ - TFT дисплей, Б4 - модуль SD карти, 2 - гумова ніжка, 
З - оправка, 5 - плита верхня, б - плита нижня, 8 - блок клавіатури, 12 -
гвинт, 15 - «Кнопка 1», 16 - «Кнопка 2», 18 - перемикач, 20 - світлодіод 
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Розроблений пристрій для вим1рювання sEMG сигналу вщноситься до 
неінвазивних систем дослідження біопотенціалів м'язів. Габаритні розміри 
портативного електроміографу складають 165х165х50 мм, а кількість вимірювальних 
каналів у системі може варіюватись від 1-го до 2-х, залежно від виду досліджень . 
. USB модуль (Б 1) та модуль SD карти (Б4) використовуються в системі 
електроміографу для зберігання виміряних результатів та підключення пристрою до 
ПК. Перемикач (18) використовується для вибору режиму роботи пристрою, а саме 
для визначення типу електродів, що будуть застосовані при вимірюваннях - провідні 
чи безпровідні. «Кнопка 1» (15) використовується для увімкнення живлення 
електроміографу (номінальною напругою 5 В), а «кнопка 2» (16) - для запуску 
процесу вимірювання. При цьому, сигнальні світлодіоди (20), (21), та (22) що 
розташовані у спеціальній кріпильній оправці (3), використовуються для індикації 
запуску процесу вимірювань, передачі даних та активного режиму роботи приладу. 
Блок клавіатури (8) використовується для навігації по внутрішньому меню системи, 
що візуалізується за допомогою ТFТ-дисплею (БЗ ). Для додаткової надійності корпус 
приладу кріпиться на гумовій ніжці (2), гвинтами (12). 
1.6.2. Розробка принципово-функціональної схеми 
Принцип роботи портативного електроміографу спроектованого в цьому 
дипломному проекті показано за допомогою функціональної схеми. Зовнішній вигляд 
схеми представлено на рис.1.16. та показано на кресленні ДППБ-з51.1702.ООЗСХ. 
Функціональна схема портативного електроміографу складається з таких 
основних блоків: 
• Системи реєстрації сигналу; 
• Системи зберігання інформації; 
• Системи індикації та візуалізації; 
• Системи керування; 
• Двох джерел живлення. 
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Рис. 1.16. Функціональна схема портативного електроміографу 
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Система реєстраціі" сигналу складається із масиву EMG сенсорів, підсилювача 
напруги, та мікроконтролеру ATMegalбA-AU поз.17 (див. Додаток В, ДППБ­
з51.1702.005СК) 1з вмонтованим аналого-цифровим перетворювачем (АЦП). 
Структура обраного мікроконтролеру дозволяє здійснювати обробку аналогових 
сигналів, що надходять від операційного підсилювача з подальшою його трансляцією 
до системи зберігання інформації. 
Система зберігання інформаціі" - складається із двох модулів: модулю SD карти 
поз.Б4 та USB модулю поз. Бl (див. Додаток В, ДППБ-з51.1702.005СК). Модуль SD 
карти, використовується для можливості перенесення виміряних результатів на ПК 
чи інші портативні пристрої, а також додаткового архівування попередньо створеної 
бази даних. USB модуль може використовуватись для перенесення отриманих 
результатів на USB носій, або дротового підключення портативного електроміографу 
до ПК у разі необхідності. 
Система керування електроміографу складається з двох перемикачш, двох 
кнопок та модулю клавіатури. За допомогою перемикача поз.18 (див. Додаток В, 
ДІІІІБ-з51.1702.005СК) здійснюється вибір режиму роботи приладу (з провідними чи 
безпровідними електродами), а перемикач поз.19 відповідає за вибір одного із джерел 
живлення приладу (від електромережі, чи вмонтованої Li-Ion батареї поз. 7). 
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Увімкнення живлення приладу здійснюється за допомогою кнопки поз. 15, а 
кнопка поз.16 відповідає за початок процесу вимірювань. Блок клавіатури поз. 8, 
призначений для навігації по меню системи портативного електроміографу. 
Система індикаціі" та візуалізаціі" складається із світлодіодів поз. 20 - 22 та TFT 
дисплею поз.БЗ (див. Додаток В, ДППБ-з51.1702. 005СК). При цьому, світлодіоди 
призначені для індикації ввімкнення живлення приладу, початку процесу 
вимірювання та запису даних, а також індикації вибраного режиму роботи пристрою 
(провідний І безпровідний). За допомогою TFT дисплею здійснюється візуалізація 
виміряного біопотенціалу і наглядне представлення результатів вимірювання. 
Портативний електроміограф має два джерела живлення, одне з яких 
забезпечує систему номінальною напругою 5V та струмом 1 А від електромережі, а 
друге - тим же рівнем номінальної напруги, але від Li-Ion батареї. 
Принцип роботи схеми заключається в наступному: після увімкнення живлення 
приладу (про що сигналізує відповідний світлодіод) та запуску вимірювань за 
допомогою відповідної кнопки, сигнал від біологічного об'єкту потрапляє на вхід 
системи реєстрації сигналу. Сигнал від сенсорів надходить до блоку операційного 
підсилювача звідки надсилається або безпосередньо до АЦП мікроконтролеру, або до 
UART-RF передавача (залежно від обраного режиму роботи приладу - з дротовими 
чи бездротовими електродами). Після етапу обробки сигнал від мікроконтролеру 
надсилається до системи зберігання інформації та системи візуалізації де 
відображається на TFT дисплеї у вигляді графіків. Процес запису інформації на 
зовнішній носій, а також вибір режиму роботи візуалізується за допомогою 
відповідних світлодіодів системи індикації. 
1.6.3. Обгрунтування схем0-технічних елементів портативного електроміографу 
При проектуванні портативного електроміографу з м1кроконтролерним 
керуванням було використано наступні схема-технічні компоненти: мікроконтролер 
ATMegalбA-AU, TFT Дисплей SбDl 121, UART-RF модуль НС-12, USB модуль 
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CH340G, Модуль SD карти АОС233, а також різноманітні допоміжні компоненти 
електричної схеми (резистори, конденсатори, кнопки, світлодіоди ітд). 
З метою керування всією роботою системи було обрано мікроконтролер (МК) 
ATMega16A-AU [39]. Зовнішній вигляд обраного МК та габаритні розміри наведено 
на рис. 1.17 а) та б). 




Рис. 1.17. Зовнішній вигляд та габаритні розміри МК ATMega16A-AU [39] 
Обраний м1кроконтролер є поширеним р1шенням на ринку електронних 
компонентів і має такі переваги: наявність штатного 8-канального 1 О-бітного АЦП, 
32 х 8 робочих регістрів загального призначення, 8-ми кБ програмована флеш­
пам'ять, апаратні інтерфейси передачі даних І2С, SPI, UART, життєвий цикл до 100 
ООО циклів запису/стирання, апаратний аналоговий компаратор, зовнішні і внутрішні 
джерела переривань. Основні характеристики мікроконтролеру наведено у табл. 1.8. 
Таблиця 1.8.Основні енергетичні характеристики МК ATMega16A-AU [39] 
Параметр Значення Одиниці 
вим1рювання 
Напруга живлення 2,7 ... 5,5 в 
Робочий діапазон частот 16 МГц 
Робоча температура -40 ... +85 ос 
Об'єм Flаsh-пам'яті 16 кБ 
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Виготовлення мікроконтролеру ATMega16A-AU може здійснюватись у різних 
варіантах корпусу: DIP, TQFP, PLCC та SOIC. Для реалізації у цьому дипломному 
проекті було орано TQFP варіант корпусу, що є зручним для поверхневого монтажу 
на друкованій платі пристрою і має досить компактні габаритні розміри. Для 
візуалізації виміряних системою результатів було обрано рідко-кристалічний дисплей 
S6Dl 121 (рис. 1.18) [39]. 
Обраний TFT дисплей S6Dl 121 має діагональ 2,4 дюймів, та підтримує 65 тисяч 
кольорів і розширення 320 х 240 (рис. 1.22). Робота з інтерфейсом дисплею 
здійснюється за допомогою 4-х сигнальних ліній (CS, SCL, SDA, RST), а на 
друкованій платі дисплею розміщено додатковий роз'єм для карти пам'яті, що 
дозволяє записувати в операційну пам'ять дисплею окремі зображення чи шаблони 
меню. 
Рис. 1.18. Зовнішній вигляд TFT Дисплею S6Dl 121 [40] 
Основні характеристики TFT дисплею S6Dl 121 наведено у табл. 1.9. 
Таблиця 1.9 Технічні характеристики TFT Дисплею S6Dl 121 [40] 
Параметр Значення Одиниці вимірювання 
Розмір плати 66 х 51 мм 
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Вага 35 г 
Контролер дисплею SбDl 121 -
Розширення 320х240 точок 
Кількість кольорів 65 тисяч 
Для бездротової передач~ даних вщ вим1рювальних sEMG електродш до 
мікроконтролерної системи керування електроміографу, в дипломному проекті було 
обрано UART-RF передавач НС-12 [41]. Модуль передавача НС-12 має 
багатоканальний режим передачі даних (100 каналів) в діапазоні 433,4-473,0 МГц. 
Потужність передавача становить 100 мВт, а чутливість становить від -124 до -100 
дБм (залежно від швидкості передачі даних). 
Зовнішній вигляд UART-RF передавача НС-12 показано на рис. 1.19. 
Рис. 1.19. Зовнішній вигляд UART-RF Передавача НС-12 [41] 
Основні характеристики UART-RF передавача НС-12 представлено в табл. 1.1 О. 
Таблиця 1.10. Технічні характеристики UART-RF Передавача НС-12 [41] 
Параметр Значення Одиниці вимірювання 
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Частота 433,4-473,0 МГц 
Інтерфейс UART -
Підтримка рівнів сигналу 3,2 ... 5,5 в 
Потужність 100 мВт 
Кількість каналів передачі 100 -
Чутливість -124 ... -100 дБм 
Підключення портативного електроміографу до ПК, а також можливість роботи 
із USB накопичувачами було реалізовано в цій роботі шляхом використання USB-
UART (TTL) модулю CH340G [42]. Обраний модуль ініціалізує зв'язок 
мікроконтролеру із TTL рівнем сигналів з USВ-інтерфейсом ПК, та здійснює 
емуляцію стандартного послідовного порту на швидкост~ вщ 75bps до 2Mbps. 
Зовнішній вигляд модулю CH340G приведено на рис. 1.20, а його технічні 
характеристики показані в табл. 1.11. 
Рис. 1.20. Зовнішній вигляд UART-TTL конвертору [42] 
Таблиця 1.11. Технічні характеристики UART-TTL CH340G [42] 
Параметр Значення Одиниці вимірювання 
Робоча температура -40 ... +85 ос 
Напруга живлення 5 в 
Габаритні розміри 51хlбх7 мм 
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Вага 5,5 г 
Функція збереження виміряних результатів та окремих елементів бази даних 
пацієнтів була реалізовано в портативному електроміографі шляхом підключення 
модулю SD карти АОС2ЗЗ [4З]. Обраний модуль використовується для запису і 
зчитування SD карт, має вмонтований стабілізатор напруги рівнем З.ЗВ, та керується 
по стандартному протоколу SPI. Зовнішній вигляд модулю SD карти показаний на 
рис. 1.21. 
Рис. 1.21. Зовнішній вигляд модулю SD карти АОС2ЗЗ [4З] 
Технічні характеристики модулю SD карти АОС2ЗЗ показано в табл. 1.12 [4З]. 
Таблиця 1.12. Технічні характеристики модулю SD карти АОС2ЗЗ [4З] 
Параметр Значення Одиниці вимірювання 
Робоча температура -40 ... +80 ос 
Напруга живлення З.З в 
Габаритні розміри 50х ЗЗ мм 
Вага б г 
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Окрім перерахованих модулів для коректної роботи приладу в роботі було 
обрано набір ємнісних та резистивних компонентів, які не показані на кресленнях та 
специфікації. З метою дотримання компактних розм1рш портативного 
електроміографу, обрані елементи було реалізовано у варіанті для поверхневого 
монтажу (в SМD - корпусах), а саме у корпусі SМD 1206. Габаритні розміри корпусу 
складають 3,2xl,6x0,5 (мм), а номінальна потужність - 0,250 (Вт). 
Для додаткової індикації окремих процесів в портативному електроміографі 
(описані в розділах 1.6.1 та 1.6.2) використано зелений, синій та червоний вивідні 
світлодіоди із номінальною напругою ЗВ. 
1. 7. Розробка електричної схеми приладу 
1.7.1. Принцип роботи електричної схеми приладу 
На електричній схемі портативного електроміографу (див. Додаток Г, ДППБ­
з51.1702. 004СХ) присутні такі позначення: TR - трансформатор; Qz - кварцовий 
резонатор; FUSE - запобіжник; D - діод; R - резистор; С - конденсатор; L -
індуктивність; U - стабілізатор; OU - операційний підсилювач; ІС - мікросхема; МК 
- мікроконтролер; ВАТ - акумуляторна батарея; LED - світлодіод; TFT - TFT 
дисплей; J - конектор; S - перемикача; ВUТ - кнопки. 
Процес роботи приладу починається із вибору джерела живлення системи (від 
електромережі чи від LI-Ion батареї ВАТ 1) за допомогою перемикача S 1. Після 
увімкнення живлення системи за допомогою кнопки BUТl відбувається індикація 
зеленого світлодіоду LED 1, який сигналізує про наявність живлення в системі. При 
цьому, у випадку коли обрано варіант живлення від батареї світлодіод здійснює 
процес мигання. Вибір режиму роботи електроміографу (провідний чи безпровідний 
тип датчиків) здійснюється за допомогою перемикача S2, який визначає тип каналів 
передачі даних, по яким буде здійснюватися надходження інформації до М:Кl. При 
цьому, візуалізація вибору здійснюється за допомогою синього світлодіод LED2, на 
який буде подано живлення у випадку роботи з безпровідними датчиками. 
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Після натиснення кнопки ВUТ2 починається запуск процесу вим1рювань, 
сигнал з датчиків потрапляє на вхід чотирьох-канального операційного підсилювача 
OUl-4. З виходу операційного підсилювача сигнал транслюється на входи 
мікроконтролеру М:Кl, із вмонтованим АЦП. 
Візуалізація виміряних результатів відбувається шляхом виведення інформації 
з мікроконтролеру М:Кl на TFT дисплей, при цьому паралельно записуючись до 
модулю SD карти. У випадку підключення USB накопичувача або під' єднання 
приладу до ПК через CH340G конвертор, мікроконтролер М:Кl автоматично здійснює 
контроль передачі даних, та подає живлення на червоний світлодіод LEDЗ, що 
сигналізує про процес передачі даних на сторонній носій. 
1. 7.2. Розрахунок електричних параметрів операційного підсилювача 
Як було показано на функціональній схемі портативного електроміографу 
(ДППБ-з51ХХ.1702.ООЗСХ) сигнал від sEMG сенсорів надходить до блоку 
підсилювача сигналів. Операційний підсилювач (ОП) є підсилювачем постійного 
струму з дуже великим вхідним опором та коефіцієнтом підсилення [44]. Для 
коректного налаштування роботи електроміографу в цілому та ОП зокрема, 
необхідно враховувати його основні параметри. А саме: коефіцієнт посилення 
напруги (Ки), швидкість наростання ( Vu ), вхідний опір ( Rвх ), вихідний опір ( Rвих) та 
коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу ( К00сФ ). 
Ки - це відношення амплітуди виміряного сигналу на виход1 до різниці 
сигналів на обох входах ОП; Vu - показує час встановлення амплітуди вихідного 
сигналу; Rвх - відношення напруги на вході ОП до вхідного струму; Rвих - відношення 
напруги на виході ОП до вихідного струму; К00сФ - відношення вихідного сигналу ОП 
до сигналу, поданого одночасно на обидва входи [44]. 
У дипломному проекті було використано схему неінвертуючого підсилювача 
на операційному підсилювачі LM124D, показану на рис. 1.22. Особливістю схеми є 
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те, що сигнал подається на прямий вхід операційного підсилювача через резистивний 
дільник напруги, що створюється компонентами Rм та RsEМa, а зворотній зв' язок 
створюється шляхом прямого підключення до інверсного входу [45]. Розрахуємо 
коефіцієнт посилення напруги Ки . Дані для розрахунку наведено у табл. 1.13. 
-
-
Рис. 1.22. Схема включення операційного підсилювача LM124D [ 45] 
Напруга на вході Ил розраховується за формулою (1.1): 
(1.1) 
Оскільки, в потенц1али на входах ОП будуть рівними то потенщали 
неінвертуючого та інвертуючого входів також однакові [46]. 
Таблиця 1.13. Вхідні параметри схеми неінвертуючого підсилювача 
Параметр Значення Одиниці вимірювання 
Вхідна напруга ( Ивх ) 5 мВ 
Опір резистора Rм 20 кОм 
Опір резистора RsEМa 850 кОм 
Вихідний опір Rвих 5 кОм 
Споживаний струм ОП 500 мкА 
Отже: 
Як наслідок, вихідна напруга буде розраховуватись по формулі (1.3): 
И = И . __ R-'-'м"--_ 
вих вх R +R , 
М sEMG 
Коефіцієнт посилення напруги ОП розраховується як (1.4): 
к = ивих . 
и и ' 
вх 
Згідно формул (1.3) та (1.4), Ки розраховується за формулою (1.5): 
U . RsEМG +U 
вх R вх R 
К = м = sEМG+l· 
и И R ' 
вх м 
К = RsEМG + 1 = 850·103 + 1 = 43 5 :=::: 44. 







Оскільки у обраній схем~ присутній зворотній зв'язок, потрібно врахувати 
появу додаткового вихщного опору. Вихідний опір для зворотного зв' язку 
розраховується по формулі (1.6): 
R = Rвux 
вих.зз І+ R . R , 
М sEMG 
(1.6) 
R = 5 . l оз ::::: О 006 ( м0м )" 
вих.зз 1+20 · 103 • 850 · 103 ' ' 
Окрім того, варто врахувати значення електричного шуму (ЕШ) операційного 
підсилювача. ЕШ - це сигнал змінного струму, що генерується випадковим рухом 
електричних зарядів [44]. В підсилюючих приладах може виникати три види шумів: 
флік ер - шум, тепловий шум та шум Шоттки [ 44]. 
Флікер - шум, або І/ f - шум це явище що виникає в напів-провідниках 
внаслідок зміни швидкостей електронів (чи дірок), яка обумовлена дефектами 
матеріалу. Характерною особливістю флікер-шуму є те що, зі збільшенням частоти 





ФШ = J__ = - 1- = 1·1 о-6 ; f 1-106 
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Тепловий шум виникає через випадковий рух зарядів під дією теплової енергії, 
яка потрапляє із зовнішнього середовища. Частота такого шуму може змінюватись 
хаотично, а його амплітуда - пропорційна до квадратного кореню із температури. 
Варто зазначити, що чим вищою буде температура - тим більше змінюватиметься 
амплітуда випадкових рухів зарядів [47]. Значення напруги такого шуму залежить від 
полоси пропускання підсилювача і пропорційна величині його опору. Значення 
напруги теплового шуму визначається за формулою ( 1. 8): 
Е =~4-k·T·R·Л+ · ш.еф У ' (1.8) 
де Еш.еФ - значення напруги шуму, k - стала Больцмана, Т - температура (у 
Кельвінах), 4f - полоса пропускання ОП [47]. 
Е =~4-1 38-10-23 ·298·20·103 ·1·106 ~17 2(мкВ)· ш.еф ' ' ' 
Шум Шоттки також є характерним для напів-провідникових матер1алш 1 
вакуумних ламп. Він виникає в результаті випадкової зміни числа електронів, що 
проходять через окрему точку за одиницю часу [ 4 7]. Струм шуму Шоттки 
знаходиться за формулою (1.9): 
(1.9) 
де Ідш - струм дробового шуму, q- заряд електрона, Л/ - полоса пропускання 
ОП, Іпс- середнє значення постійного струму ОП. 
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1.8. Методика повірки портативного електроміографу 
При виготовленні портативного електроміографу з м1кроконтролерним 
керуванням повинні виконуватись визначені умови до складання та подальшої 
експлуатації приладу. Повірка та налаштування електроміографу здійснюється на 
різних етапах, одним з яких є контроль підчас позиціонування та пайки електронних 
компонентів. Окрім того, підчас виготовлення приладу повинен здійснюватися 
контроль електричних параметрш завершеної електричної схеми, зібраної на 
друкованій платі електроміографу. 
В цій роботі у якості приладу для пошрки електричних параметрш 
електроміографу обрано мультиметр DT-9205A (рис. 1.23) [48]. Мультиметр здатний 
проводити вимірювання напруги живлення приладів, здійснювати повірку діодних та 
транзисторних компонентш, опору резистивних елементів, а також має функцію 
звукового спошщення та контролю температури. 
Рис. 1.23. Мультиметр DT-9208A [48] 
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За допомогою вмонтованого функціоналу мультиметру реал1зовано функції 
сигналізації про наявність короткого замикання в електричній схемі, а кратність 
вимірювань, що буде зручною для дослідника, легко змінюється за допомогою 
відповідної шкали пристрою. 
1.9. Основні несправності електроміографу 
Основні можливі несправності електроміографу та порядок їх виправлення 
наведено в табл. 1.14. У випадку необхідності ремонту окремих складових частин 
електроміографу повинна здійснюватися модульна замша його складових 
компонентш. 
Таблиця 1.14. Можливі неполадки приладу та методи їх усунення 
Неполадки Методи виправлення неполадок 
Перевірити роботу UART-RF передавача а 
Не працює бездротовий зв'язок з також, ланцюг живлення всієї системи. У 
електродами випадку коректної роботи ланцюга живлення-
замшити передавач. 
Перевірити заряд Li-Ion батареї та якість пайки 
Не працює живлення від батареї контактш. У випадку надійного з' єднання 
контактів і постійного розрядження батареї -
провести її заміну. 
Не працюють сигнальні Перевірити живлення електроміографу. у 
. . 
СВІТЛОДІОДИ випадку справного ланцюга живлення 
. . . 
замшити свІТлодІОди. 
Інформація не візуалізується на Перевірити живлення дисплею. Перевірити 
TFT дисплей ланцюг передачі даних від М:К до дисплею. У 
. . . . раз1 справност~ ланцюгш, замшити дисплей, 
або оновити робочу програму М:К. 
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"" 2. ТЕХНОЛОГІЧНИИ РОЗДІЛ 
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2.1. Аналіз технологічності конструкції портативного електроміографу 
Технологічність приладу це можливість його виготовлення найбільш простим 
та дешевим шляхом. При цьому, технологічність є основною складовою 
рентабельності приладу при його високій якості. 
Для . . покращення технолопчносп здійснюють зниження . . трудом1сткосп 
виготовлення приладу, збільшують використання стандартних і уніфікованих 
складових частин, використовують уніфіковані елементи конструкцій та по 
можливості використовують типові технолопчн1 процеси [49]. Вибір складу 
показників технологічності здійснюється відносно конкретного виробу згідно ГОСТ 
14.202-73. 
В цьому дипломному проекті було розроблено складальне креслення 
портативного електроміографу, що представлено на рис.2.1. та приведено в додатку 
А (ДППБ-з51.1702.005 СК). 
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В таблицях 2.1-2.3 наведено відносні показники технологічності. 
Таблиця. 2.1 Перелік вузлів портативного електроміографу 
№ Вузол Кількість Уніфікація 
1 Вузол Плата СК 1 уніфікований 
2 Вузол Плита верхня СК 1 уніфікований 
Таблиця. 2.2 Перелік операцій складання портативного електроміографу 
№ Операція Уніфікація 
1 Встановлення не уніфікована 
2 Контроль не уніфікована 
3 Пайка не уніфікована 
4 Маркування уніфікована 
5 Згвинчування уніфікована 
б Випробування уніфікована 
7 Клейка уніфікована 
Таблиця. 2.3 Перелік деталей портативного електроміографу 
№ Деталь Кількість Уніфікація 
1 Друкована плата 1 не уніфікована 
2 Ніжка гумова 4 не уніфікована 
3 Оправка 3 не уніфікована 
4 Підставка 1 не уніфікована 
5 Плита верхня 1 не уніфікована 
б Плита нижня 1 не уніфікована 
7 Li-Ion Батарея 1 уніфікована 
8 Блок клавіатури 1 уніфікована 
9 ГайкаМ2 4 уніфікована 













ГвинтМ2х12 4 уніфікована 
ГвинтМбх50 4 уніфікована 
Гніздо живлення 1 уніфікована 
Конектор електроду 5 уніфікована 
Кнопка 1 1 уніфікована 
Кнопка2 1 Уніфікована 
Мікроконтролер 1 уніфікована 
Перемикач 1 1 уніфікована 
Перемикач 2 1 уніфікована 
Світлодіод зелений 1 уніфікована 
Світлодіод синій 1 уніфікована 
Світлодіод червоний 1 уніфікована 
Критерій складності виробу 
Критерій складності виробу визначається за формулою (2.1) [49]: 
К = Nz 
скл ' 
nz 
де N L, - число основних складальних одиниць; 
nz - число всіх деталей; 
Кскл <О, 1 - технологічність незадовільна; 
Кскл =0,1 .. 0,2 -технологічність задовільна; 
Кскл >О, 2 - хороша технологічність. 
б . . . 
к = - =о, 139 - технолопчюсть задовшьна; 
скл 43 
Критерій уніфікації виробу 
Критерій уніфікації виробу визначається за формулою (2.2) [49]: 
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(2.1) 
де Nун - число уніфікованих складальних одиниць; 
пун - число всіх уніфікованих деталей; 
N L, - число всіх складальних одиниць; 
nz - число всіх деталей; 
Кун <О, 25 - технологічність незадовільна; 
Кун =О, 25 .. 0, 5 - технологічність задовільна; 
Кун >О, 5- хороша технологічність. 
4+32 . . 
к = -- =о 734 - хороша технолопчюсть; ун 6+43 ' 
Показник уніфікації вузлів 
Показник уніфікації вузлів приладу визначається за формулою (2.3) [49]: 
Nун к =-ун.N N ' 
2.: 
де Nун - число всіх уніфікованих складальних одиниць; 
N L, - число всіх складальних одиниць; 
Кун.N <О, 2 - технологічність незадовільна; 
Кун.N = 0,2 .. 0,4 -ТеХНОЛОГіЧНіСТЬ ЗаДОВіЛЬНа; 
Кун.N > О, 4 - хороша технологічність. 
4 . . 
к н = - = о, 667 - хороша технолопчн1сть; 
ун. 6 
Показник уніфікації деталей 





к = пун 
ун.п 
де пун - число всіх уніфікованих деталей; 
n'L - число всіх деталей; 
Кунп <О, З - технологічність незадовільна; 
Кун.п =О, 3 .. 0, б - технологічність задовільна; 
Кун.п> 0,6 - хороша технологічність. 
32 . . 
к = - =о 744 - хороша технолопчн1сть; ун.п 43 ' 
Показник уніфікації технологічного процесу 
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(2.4) 
Показник уніфікації технологічного процесу визначається за формулою (2.5) 
К = Qун.оп 
ун.т.п Q ' 
L,оп 
(2.5) 
Qун.оп - число уніфікованих операцій; 
QL,on - число всіх операцій; 
Кунтп < 0,5- технологічність незадовільна; 
Кунтп =О, 5 .. 0, 75 - технологічність задовільна; 
Кунтп >О, 75 - хороша технологічність. 
4 . . . 
к = - =о, 571 - технолопчн1сть задовшьна; 
ун.т.п 7 
Загальний критерій уніфікації 
Загальний критерій уніфікації технолопчного процесу визначається за 
формулою (2.6) [49]: 
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К +К +К +К +К к = скл ун ун.N ун.п ун.т.п . . 
2:ун 5 ' (2.6) 
К2:ун <О, 25 - технологічність незадовільна; 
Кr,ун =О, 25 .. 0, 5 - технологічність задовільна; 
Кr,ун >О, 5 - хороша технологічність. 
к" = О,139+0,734+0,667+0,744+0,571 =О,571хороша технологічність; 
L.ун 5 
Розрахувавши всі показники технологічності, можна зробити висновок, що 
портативний електроміограф має хорошу технологічність. 
2.2. Розрахунок точності складальних робіт 
Забезпечення розмірної або геометричної взаємозамінності - типове завдання 
при складанні механічних ланок механізмів [49]. Воно грунтується на розрахунках 
розмірної ланки, із забезпеченням розрахунку допуску на останню замикаючу ланку. 
Розглянемо розрахунок розмірної ланки портативного електроміографу (рис. 
2.2.) методом повної взаємозамінності [49]. 
Тут, 4, L3 , L4 - зменшуючі розміри; 
L2 -збільшуючий розмір. 
L 
І 
Рис. 2.2. Розмірні ланки портативного електроміографу 
[49]: 
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Метод шах і min з врахуванням номіналів 
Lзам тах= І~ L~;x - І: L~~n = 156,15-(2,9+2,9+147,9) = 2,45 (мм); (2.8) 
L min='°'nLmin_'°'PLmax=l5585-(31+31+1481)=155 (мм)· (2.9) зам .L....J1 зб .L....J1 зм ' ' ' ' ' ' 
Відповідно, верхні та нижні відхилення замикаючої ланки розраховуються як 
о L - 2+0,45 тже, зам - -0,45 
(ВВ) =Lmax_L =2,45-2=0,45 (мм)· зам зам зам ' 
(НВ) =Гшn_L =1,55-2=-0,45 (мм)· зам зам зам ' 
(2.10) 
(2.11) 
Для перевірки отриманих результатш порахуємо допуск замикаючої ланки 
екстремальним методом без врахування номіналів [49]. 
Екстремальний безномінальний метод 
(ВВ) зам = L~ (ВВ)36 - L~ (НВ)зм =(О, 15)-(-0, 1-0, 1-0, 1) =О, 45 (мм); 
(НВ)зам = L~ (НВ)36 - L~ (ВВ)зм = (-0,15)-(0,1+0,1+0,1) = -0,45 (мм); 
о 2+0 45 . . тже, L1ам = _0:45 , значення сшвпадають, розрахунок проведено юрно. 
2.3. Розробка технологічного процесу складання 
2.3.1. Схема структурного складу 
(2.12) 
(2.13) 
Структурну схема складання портативного електроміографу показано на 
кресленні ДППБ-з51.1702.006 СХ (Додаток Е). У складі приладу є шість складальних 
одиниць першого рівня (Al, А2, Бl-Б4), а також43 деталі, 32 з яких - стандартні 
вироби. 
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2.4. Технологічна схема складання 
Технологічна схема складання (ТСС) показана на кресленні ДППБ-з51.1702.007 
СХ (Додаток Є) показує структуру та маршрут складання портативного 
електроміографу і його окремих вузлів. За базову деталь приладу взято «Плиту 
нижню» (поз.б) на якій здійснюється поступове закріплення окремих деталей і 
складальних одиниць. Більш детальний маршрут складання портативного 
електроміографу показано в «Маршруті складання приладу» (Додаток Ж). 
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висновки 
Впродовж роботи над дипломним проектом було розроблено портативний 
електроміограф з мікроконтролерним керуванням. При цьому, в процесі роботи було 
проведено загальний огляд анатомічних особливостей структури м'язового апарату, 
розглянуто класифікацію методів визначення активності м'язів, описано основні 
засади методу поверхневої електроміографії, здійснено аналіз засобів інтелектуальної 
власності, а також проаналізовано сучасні пристрої для вимірювання поверхневої 
електромюграми. 
Окрім того, автором було спроектовано функціональну та електричну схему 
портативного електроміографу, обрано її схем о-технічні компоненти здійснено 
розрахунки параметрів операційного підсилювача. 
В технологічному розділі до роботи було проведено розрахунок розм1рних 
ланцюгів електроміографу, та визначено рівень технологічності приладу. При цьому, 
в процесі написання роботи було спроектовано структурну і технологічну схеми, 
маршрутні карти складання, визначено потенційно-можливі несправності приладу і 
шляхи їх усунення. 
До роботи додано наступний графічний матеріал та креслення: класифікацію 
методів визначення поверхневої активності м'язів, загальний вигляд і складальне 
креслення портативного електроміографу, електричну, функціональну схеми приладу 
і деталювання (див. Додатки). 
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Лит. Масса Масштаб 
Изм Лист № докум. Подп. Дата Портатидний J:J Разраб. Са6ченко А електроніограф Пров Вонседич КП 
Т. контр. Лист Ли сто в 
ПБФ, 4к Н. контр. 
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І -- LJ [ ф 16 
1 РознІjJи заое зпечуються пресфорною 
ІТ14 
2Не дказані граничні д1ахилення Н14, h 14, ± 2 
дППБ-з51.17D2DD5DD2 
Лит. Масса Масштаб І::{ о 







Разраб. Садченко А 
Пров. Вонседич КП 
Т. контр. 
m Н. контр. 
І 
s Утв. Вонседич КП 
Лист І Листав 
Гуна ГОСТ 7338-90 ПБФ, 4к 





























Изм Лист № докум. Подп. Дата 
Разраб. Садченко А 
Пров. Вонседич КП 
Т. контр. 
Н. контр. 
Утв. Вонседич КП 
49,5 
56,5± D,01 
1Гострі кронки притупити 
ІТ12 
2Не дказані граничні д1ахилення Н12 h 12 ± 2 
дППБ-з51.17D2DD5DD4 
Лит. Масса Масштаб 
П1дстаfJка 
Лист І Листав 
Полістерол ГОСТ 20282-86 ПБФ, 4к 
Копировал Формат А4 
2 І 1 
Ra 6,3 
~ 1- 1 І 1- 1 - - - - - -І 
І. 156 .І в в 











-ф І с: -Ф-І І ~ c::J І lr] c::J' І ['..._' 
+І І lr] -- - - --°" ('-J 
~ І f--01 І z 
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01 1Г ост рі кронки притулити z о:і 
:І: ІТ12 :s: 
:;;; 2Не дказані граничні дііJхилення Н12 h12 ±} ro м ID 
ro дППБ-з51.1702DD5DD5 t-ro i:::[ 
:s: 
r::: 
i:::[ Лит. Масса Масштаб о 
с: Изм. Лист №докум. Под п. Дата 
Разраб. Сайченка А Плита fJерхня 1·1 
.:::; Пров . ВонсеІ'шч КП 




о:і Н. контр. Полістерол ГОСТ 20282-86 ПБФ, 4к :І: 
:s: Утв. Вонсеf';uч КП 
2 І 1 Копировал Формат А2 
2 І 1 
~Y:-Oi Ra 6,3 \\, ~~ 
27,5 ф <; 'S 5 
~ 
~ ~ ] ~ ~ - ,_ ---о 
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ltJ 
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:s: \)( ..... І / 
r::: 
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01 1Г остр і крон ки притулити z 
о:і ІТ12 :І: :s: 
:;;; 2Не дказані граничні д1іJхилення Н12 h 12 ± 2 ro м 
ID 
ro дППБ-з5l 17D2DD5DD6 t-ro i:::[ 
:s: 
r::: 
i:::[ Лит. Масса Масштаб о 
с: Изм. Лист №докум. Под п. Дата Плита нижня 1·1 Разраб. СаDченко А 
.:::; Пров . Вонсеfшч КП 
i:::[ Т. контр. Лист І Листав о 
с: 
01 
z Полістерол ГОСТ 20282-86 о:і Н. контр. ПБФ, 4к :І: 
:s: Утв. Вонсебич КП 
2 І 1 Копировал Формат А2 
~ со ~ Q. :i: ('І) Позначення Найменування .s Прим. о о о ~ е ('/) с:: 
д ок!J._ментаu.ія 
А1 дППБз51ХХ 1702.002СК [клааальне креслення 1 
[клааальні оаиниці 
А4 Б1 дППБз51ХХ 1702.002.Б1 USB Моауль 1 
А4 Б2 дППБз51ХХ 1702.002.Б2 UART-RF Моауль 1 
А4 БЗ дППБз51ХХ 1702.002.БЗ TFT Дисплей 5601121 1 
А4 Б4 дППБз51ХХ 1702.002.Б4 Моауль SD карти 1 
Деталі 
АЗ 1 дППБз51ХХ 1702.002.01 Друкована плата 1 
А4 2 дППБз51ХХ 1702.002.02 Ніжка гумова 4 
А4 з дППБз51ХХ 1702.002.03 Оправка з 
А4 4 дППБз51ХХ 1702.002.04 Піаставка 1 
АЗ 5 дППБз51ХХ 1702.002.05 Плита верхня 1 
АЗ 6 дППБз51ХХ 1702.002.06 Плита нижня 1 
дППБз51ХХ 1702.002СК 
Изн Лист № оокун Пtоп Дата 
Розроои8 [а8ченко А Електроміограф. Лит. Лист Листіf; 
Пере8іри8 Вонсе8ич КП Складальне 1 з !кант 
Нконт креслення ПБФ,4к 
Зат8ерr3и8 Вонсе8ичКП 
~ со ~ Q. :i: ('І) Позначення Найменування .s Прим о о о ~ е ('/) с:: 
с танаа12.тні ви12.оои 
7 Lі-Іоп Батарея 1 
гост 61436-2004 
8 Блок клавіатури 1 
гост 29124-91 
9 Гайка М2 4 
гост 5927-70 
10 Гайка Мб 4 
гост 5927-70 
11 Гвинт М2х 12 4 
гост 17475-80 
12 Гвинт Мбх50 4 
гост 17475-80 
13 Гнізао живлення 1 
гост 14254 
14 Конектор електроау 5 
гост 14254 
15 Кнопка 1 1 
гост 342840 
16 Кнопка 2 1 
гост 342840 
17 !11кроконтролер AT!1ega16A-AU 1 
гост 17467-88 
дППБз51ХХ1702.002СК 2 
Изм Лист №докум. Підп Дата 
~ со ~ g. :i: ('І) Позначення Найменування .s Прим о о ~ е ('/) с:: 
18 Перемикач 1 1 
гост 15150-69 
19 Перемикач 2 1 
гост 15150-69 
20 Сдітлоаіоа зелений 1 
гост р 54814 
21 Сдітлоаіоа синій 1 
гост р 54814 
22 Сдітлоаіоа чердоний 1 
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Изм Лист №докум. Підп Дата 
............. одаток Е 
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;'-і 1і1 ~ ~ Єі ~ rt§ ~ ~ ~ ~ 5' '(') & & і; 
'"" ~ ~ ~ ~ Go ~ ~ [§ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ;:::::-; ;:t::,.. ;:;::: 
~ ~ 
§:> § 
~ ~~ ~~ ~ ~~ 1::5 ~ ~~ ~ ~ ~· о, ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ :::(5 ~ ~ ~ ~ а ~ §S 
~ ~ -~ ~ ~ ~ C:::j & ~ ~ ~ G-i 
Взан инд. № 
1 Друко!Jоно плато 
13 Гнізtlо жи!Jлвння 
17 1'1!кроконтролвр 
18 Пвреникоч 1 
19 Переникоч 2 
14 Конектор електроtlу 
7 L/-Іоп Ботерея 
9 Гоuко /'12 
11 Г!Jинт /'12х12 
4 !l!осто!Jко 
6 Плита нижня 
8 Блок кло!J1іlтури 
J Опро!Jко 
5 Плита !Jерхня 
10 Гоuко /'16 
12 Г!Jинт /'16х50 
15 Кнопка 1 
16 Кнопка 2 
2 Ніжка 2y11o!Jo 
20 [!J1mлoiJ!ot1 зелениu 
21 [/j;fплoiJ!otJ син1іJ 




А1 Плото[К 1 
1 
1 51 USB Ноtlуль 1 
52 UART-Rf Ноtlуль 1 





1 ~ ~ ~ ~ 1 ~· 
~ ~ 
1 
J А2 Плита !Jерхня СК 1 
1 
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""" """ """ """ 
~ ск 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !::::! ~ ~ !::::! ~ ·~ ~ ·~ ~ ~ ~ ;.:::i ..,...__ ~ ..,...__ ~ ..,...__ ~ 
..,...__ 
~ ~ ..,...__ ~ ~ ~ ~ ~ '? '-() ..,...__ ~ ~ l:::: ~ ~ l:::: .~ ~~ '-() '-() ~ '-() '-() ~ ~ ~ ~ . ...._ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ i:::::.: ~ ~ ~ i:::::.: i:::::.: i:::::.: i:::::.: ~ ~ ~ ~ ~ §§ ~ ~ CJ\ ~ ~ ~ ~ c:x:s 
'\./ ~ 6 Плитонижня 1 Елвктро11102роф 
l.rj .,.._ .,.._ .,.._ .,.._ .,.._ .,.._ .,.._ .,.._ .,.._ .,.._ 
""" 
~ C:s ':::::i ':::::i ~ : :::::i ~ ~ 85 ~ ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~ ~ ~ 8- C:s ~ ~ .,.._ ~ ~ ~ ~ 
"8 ~ ~ G ~ ~ 1§J 1§J :J" ~ Qj в "е:5 ~ ~ §5 §5 rt§ 1§J ~ ~ ~ ~ ~ rt§ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rt§ .~ ~ ~ -r i:::::: ~ .~ ~ ::s::: 
--
i:::::: f-:::: .~ ~ ~ ....._, ~ \..:::! .~ '.::J ~ ~ '.::J 
~ t'---. 




Пояти Встоно6ити 51 USB !1оіJуль 1 8 Блок клоtJІотури 1 ПОС-61 
Пояти 52 UART-Rf /'1оіJуль 1 ПОС-61 
Пояти 1J Гн1зіJо жи!Jлвння 1 ПОС-61 
Пояти 17 !1ікроконтроллвр 1 ПОС-61 
Пояти 54 !1оіJуль SD Корти 1 ПОС-61 
Пояти Пврв11икоч 1 1 ПОС-61 18 
Пояти Встоно6ити Пврв11икоч 2 1 J Опро!Jко ПОС-61 19 J 
.,.._ .,.._ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ с.::: ~ ;:: ~ ~ ~ ~ CJ::i ~ ~ 
~ ~ ~ дППБз51ХХ221702007[Х ~ i:::::: 
"" ::, 
rEJ Е11ектро11102роф [moiJuя Ное со Носштоо ~ .,.._ l.rj ИJІv. Колич .Лист N°iJOІ. ПоіJл /Jama 
PD3flOOU6 [о6ченко А 11 
~ Пеое6ши6 Вонсеtшч КІ. Техноло2і-1но схено склоооння 11 TKoнm!l //ист ІІІисто6 1 є::: 
~ ПБФ,4к ~ HKoнm!l ~ Зот6еоіJи6 Вонсеfшч КІ. 
............. одатокЖ 




І І І І 1 
Розроб. Савченко А.В. КПІ ім.Ігоря І І ПБ-з51 Сікорського 
Н.контр. Вонсевич КЛ. І Портативний електроміограф І І І 
о І Б І т І р І м 
А. 01 005 Комплектувшzьна 
Б. 02 Стіл ТЛ-1972А 
О. 03 І. Комплектувати деталі згідно складального креслення і специфікаціі 
04 
А. 05 01 О Складшzьна 
Б. 06 Стіл ТЛ 1972А 
І. В Плиту нижню поз.б встановити Конектори електроду поз.14. Закріпити Підставку поз.4 Гвинтами поз. 11 та Гайками 
О. 07 поз. 9. 
08 2. Встановити Lі-Іоп батарею поз. 7 на плиту нижню поз.б в Підставку поз. 4. 
09 
А. 10 015 Складшzьна 
Б. 11 Стіл ТЛ-1972А 
О. 12 І. Встановити і паяти Перемикач 2 поз. 19 на Друковану плату поз. І. 
О. 13 2. Встановити і паяти Перемикач І поз. 18 на Друковану плату поз. І. 
О. 14 З. Встановити і паяти Модуль SD карти поз. Б4 на Друковану плату поз. І. 
О. 15 4. Встановити і паяти Мікрокотролер поз. 17 на Друковану плату поз. І. 
О. 16 5. Встановити і паяти Гніздо живлення поз. 13 на Друковану плату поз. І. 
О. 17 б. Встановити і паяти UART-RF модуль поз. Б2 на Друковану плату поз. І. 
18 
мк І Маршрутна карта 




І І І І 2 
Розроб. Савченко А.В. КПІ ім.Ігоря І І ПБ-з51 Сікорського 
Н.контр. Вонсевич КЛ. І Портативний електроміограф І І І 
о І Б І т І р І м 
О. 19 7. Встановити і паяти USB модуль поз. Б1 на Друковану плату поз. 1. На виході отримуємо Друковану плату СК поз.А1. 
М. 20 Пінцет АВА SS; ЗПСФ - 401220 Електропаяльник ГОСТ 7219-83 
М. 21 Припій ПОС-61ГОСТ21930-76 
22 
А. 23 020 Контрольна 
О. 24 1. Перевірити правильність пайки плати 
25 
А. 26 025 Складальна 
Б. 27 Стіл ТЛ 1972А 
О. 28 1. Встановити Плату СК поз. А1 на Плиту нижню поз. 6. 
29 
А. 30 030 Складальна 
Б. 31 Стіл ТЛ 1972А 
1. Встановити Оправку поз. 3. в Плиту верхню поз. 5. 
О. 32 
мк Маршрутна карта 




І І І І 3 
Розроб. Савченко А.В. КПІ ім.Ігоря І І ПБ-з51 Сікорського 
Н.контр. Вонсевич КЛ. І Портативний електроміограф І І І 
о І Б І т І р І м 
2. Встановити Блок клавіатури поз. 8. в Плиту верхню поз. 5. На виході отримуємо Плиту верхню СК поз.А2. 
О. 34 
35 
А. 36 035 Контрольна 
О. 37 1. Перевірити правильність складання виробу 
38 
А. 39 040 Складальна 
Б. 40 Стіл ТЛ-1972А 
О. 41 1. Встановити та клеіти TFT - дислей поз. Б3 в Плиту верхню СК поз. А2. Паяти TFT - дислей поз. Б3 на Друковану плату СК поз. Al. 
О. 42 2. Встановити Кнопку 1 поз. 15 в Плиту верхню СК поз. А2. Паяти Кнопку 1поз.15 на Друковану плату СК поз. Al. 
О. 43 3. Встановити Кнопку 2 поз. 16 в Плиту верхню СК поз. А2. Паяти Кнопку 2 поз. 16 на Друковану плату СК поз. Al. 
О. 44 4. Встановити Світодіод поз. 20 в Плиту верхню СК поз. А2. Паяти Світодіод поз. 20 на Друковану плату СК поз. Al. 
О. 45 5. Встановити Світодіод поз. 21 в Плиту верхню СК поз. А2. Паяти Світодіод поз. 21 на Друковану плату СК поз. Al. 
О. 45 6. Встановити Світодіод поз. 22 в Плиту верхню СК поз. А2. Паяти Світодіод поз. 22 на Друковану плату СК поз. Al. 
М. 47 Пінцет АВА SS; ЗПСФ - 401220 Електропаяльник ГОСТ 7219-83 
М. 48 Припій ПОС-61ГОСТ21930-76 
М. 49 Клей БФ-2 ГОСТ 12172-74 
мк Маршрутна карта 




І І І І 3 
Розроб. Савченко А.В. КПІ ім.Ігоря І І ПБ-з51 Сікорського 
Н.контр. Вонсевич КЛ. І Портативний електроміограф І І І 
о І Б І т І р І м 
А. 39 045 Складшzьна 
Б. 40 Стіл ТЛ-1972А 
О. 41 1. Встановити Гвинти поз. 12 у Плиту верхню СК поз. А2. 
О. 37 2. Встановити Ніжку гумову поз. 2 на Плиту нижню поз. 6. Закріпити Ніжку гумову поз. 2 Гвинтами поз. 12 та Гайками поз. 10. 
38 
А. 39 050 Контрольна 
О. 40 1. Перевірити правильність складання виробу 
41 
А. 42 055 Випробувшzьна 
О. 43 Мультиметр DT-8305 
О. 44 1. Випробувати на стенді. Контролювати напругу живлення приладу. 
45 
А. 45 060 Маркувшzьна 
О. 47 Маркувати виріб та передати на склад 
48 
49 
